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Bedienungsanleitung 

Fahrdrehsessel 

GM200 / GM202 
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Bedienung Fahrdrehsessel: 

 

 

 

     Modell mit Ringauslöser: 

     Auslöser für die Höhenverstellung  
     von allen Seiten bedienbar 
 
     Einstellbare Höhe von 49-69 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Rückenlehne lässt sich  
durch Lösen der Schraube 
verstellen. 
 
 
 
Fixierschraube für die Rückenlehne 
 
 

           Modell mit Bügelauslöser: 

           Stufenlose Höhenverstellung durch 
           Bedienung des Auslösehebels. 
 
 
           Einstellbare Höhe von 49-69 cm 
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